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ARTROPLASTIA DO JOELHO NAVEGADA X MECÂNICA: 
COMPARAÇÃO ENTRE CASOS INICIAIS DE
NAVEGAÇÃO E CONVENCIONAIS
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NAVIGATED VERSUS MECHANICAL KNEE REPLACEMENT: COMPARISON BETWEEN INITIAL 
NAVIGATED AND CONVENTIONAL CASES PERFORMED BY THE SAME SURGEON 
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RESUMO
Objetivo: Foram avaliados e comparados os eixos mecânicos pós-
-operatórios de 36 artroplastias totais de joelho pelos sistemas de 
alinhamento navegado e mecânico feitos no mesmo período pelo 
mesmo cirurgião e equipe, iniciantes na técnica navegada e com 
experiência na técnica mecânica. Métodos: Entre 2008 e 2010, 
36 próteses totais de joelho foram executadas e comparadas, 25 
navegadas e 11 mecânicas. Qualquer desvio de eixo medido no RX 
panorâmico pós-operatório foi considerado positivo. Resultados: 
As próteses navegadas obtiveram média de desvio de eixo de 1,32 
graus e desvio padrão de 1,57 graus e as mecânicas, respectiva-
mente, 3,18 e 2,99 graus. Houve um melhor alinhamento com 
tendência à diferença estatística em favor da técnica navegada. 
Conclusão: Os casos com desvio de eixo maior que três graus 
foram significativamente maiores na técnica mecânica. A técnica 
por navegação foi incorporada por nossa equipe sem complica-
ções adicionais e, mesmo sem experiência em cirurgia navegada, 
os primeiros casos obtiveram melhor alinhamento em relação à 
técnica mecânica e número significativamente menor de casos fora 
da zona de segurança de três graus em relação ao eixo mecânico.
descritores – Joelho; Artroplastia; Cirurgia Assistida por 
Computador
AbSTRACT
Objetive: The postoperative mechanical axis in 36 cases of total 
knee arthroplasty using navigated and mechanical alignment sys-
tems was evaluated and compared. All the operations were per-
formed over the same period by the same surgeon and team, who 
were beginners in the navigated technique and experienced in the 
mechanical technique. Methods: Between 2008 and 2010, 36 total 
knee prostheses were performed and compared: 25 navigated and 
11 mechanical procedures. Any deviation from the axis measured 
on the panoramic postoperative X-ray was considered positive. 
Results: The navigated prostheses produced a mean axis deviation 
of 1.32 degrees and standard deviation of 1.57 degrees and the 
mechanical, respectively 3.18 and 2.99 degrees. There was better 
alignment with a tendency towards a statistical difference favor-
ing the navigated technique. Conclusion: There were significantly 
more cases with axis deviation greater than three degrees using the 
mechanical technique. The navigated technique was incorporated 
by this team without additional complications and, even without 
experience of navigated surgery, the initial cases achieved better 
alignment than with the mechanical technique, and a significantly 
smaller number of outliers from the three-degree safety zone. 
Keywords – Knee; Arthroplasty; Surgery, Computer-Assisted
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INTRODUçãO
A artroplastia total é muito utilizada nos casos de os-
teoartrose avançada de joelho com o objetivo de eliminar 
a sintomatologia dolorosa, corrigir deformidades e estabili-
zar a articulação. O sucesso do procedimento cirúrgico de-
pende de vários fatores, como seleção do paciente, desenho 
da prótese, equilíbrio ligamentar, restauração da linha arti-
cular do joelho e do alinhamento do membro inferior(1-8).
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A restauração do alinhamento do membro é tida 
como um dos principais fatores para bons resultados a 
longo prazo, tanto clinicamente como funcionalmente. 
Variações maiores que três graus em varo ou valgo no 
eixo mecânico são associadas a menores índices de sa-
tisfação funcional e mau resultado(2-4,9-12). Pode haver 
uma porcentagem significativa de desalinhamentos do 
eixo mecânico, apesar da experiência do cirurgião em 
próteses mecânicas(13).
Modernamente, o sistema de cirurgia assistida pelo 
computador veio para contribuir com a precisão cirúr-
gica. De acordo com Albuquerque et al(1,14), a principal 
contribuição deste sistema é a precisão da implantação 
das próteses e do alinhamento do eixo mecânico do 
membro operado. Além disso, o procedimento é pouco 
mais invasivo, diminui ou elimina a exposição à radia-
ção e o instrumental é o mesmo usado no procedimento 
mecânico, o que permite a troca de técnica sem com-
prometer o procedimento.
Comparações entre a cirurgia navegada e o método 
convencional(4,6,9,15-17) demonstram que a cirurgia assis-
tida por computador pode oferecer melhor alinhamento 
no plano coronal e sagital (menos de três graus do ali-
nhamento neutro), pois ajuda o cirurgião a determinar 
o mesmo durante toda operação. Pesam contra a adoção 
da técnica de navegação por equipes já experientes na 
técnica mecânica variáveis como a curva de aprendi-
zado, o aumento do tempo cirúrgico e de morbidades 
associadas(1,4,9).
ObJETIVO
Avaliar e comparar o eixo mecânico pós-operatório 
de artroplastias totais de joelho pelos sistemas de ali-
nhamento navegado e mecânico em cirurgião iniciante 
na técnica navegada.
MATERIAL E MÉTODO
Entre 2008 e 2010, foram operadas e posteriormente 
avaliadas 36 próteses totais de joelho de 31 indivíduos, 
sendo 12 homens e 19 mulheres, com idade média de 
71 anos (53 a 85 anos). Cinco indivíduos fizeram o 
procedimento bilateralmente. Vinte e cinco casos fo-
ram pela técnica navegada e 11 pela técnica mecânica. 
Nas próteses navegadas foi usado o modelo da empresa 
francesa Amplitude, com o seu sistema de navegação 
Amplivision. Os modelos de prótese mecânica foram a 
brasileira Modular III, da empresa MDT (nove casos) e 
da empresa norte-americana Wright, modelo Advance 
Medial Pivot (dois casos).
Todos os pacientes tinham histórico prévio de osteo-
artrose de joelho e foram analisados, no mínimo, seis 
meses após o procedimento cirúrgico. Em todas as cirur-
gias foi sacrificado o ligamento cruzado posterior e em 
nenhuma delas houve substituição da patela. Todos os 
casos de prótese mecânica foram planejados tomando-se 
o valgo fisiológico do fêmur em RX digital panorâmico, 
que era aplicado no corte distal femoral e os cortes fo-
ram feitos usando-se guia de alinhamento intramedular 
no fêmur e na tíbia. Nenhum grau de deformidade do 
eixo mecânico em varo ou valgo pré ou pós-operatório 
foi motivo de exclusão. A escolha dos casos foi aleatória 
na medida em que quando as condições econômicas, de 
assistência à saúde e o tamanho pelas provas de template 
permitia, era optado sempre pela técnica navegada. Nas 
demais, eram realizadas próteses mecânicas. Todas as 
cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião, e a 
mesma equipe composta de um auxiliar médico, dois 
instrumentadores e um operador de navegador. O cirur-
gião tem 10 anos de experiência prática em artroplastias 
e havia tido contato e estudado a técnica, mas nunca 
realizado uma artroplastia navegada. A equipe trabalha 
junta há oito anos.
Foram realizados, pós-operatoriamente, RX pa-
norâmicos digitais de frente com carga dos membros 
operados e medidos os eixos mecânicos, anotando-se 
os desvios em valgo e varo quando encontrados. Tanto 
em valgo quanto em varo considerou-se desvio e os 
números eram sempre positivos. Os eixos mecânicos e 
seus desvios foram colhidos em RX por um avaliador 
independente sem conhecimento técnico da diferença 
visual entre as próteses.
Na estatística, as variáveis não atenderam aos critérios 
de distribuição normal de comparação entre as amostras, 
sendo realizado o teste de Wilcoxon para amostras inde-
pendentes. Também foram analisados os resultados fora 
da zona de segurança de três graus de desvio, chamados 
em inglês de outliers, submetidos ao teste exato de Fi-
sher. Considerou-se significante p < 0,05.
RESULTADOS
As próteses navegadas obtiveram média de desvio 
de eixo de 1,32 graus e desvio padrão de 1,57 graus. 
Já as próteses mecânicas obtiveram média de desvio 
de eixo de 3,18 graus e desvio padrão de 2,99 graus
(Tabela 1). Na comparação não paramétrica houve
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p = 0,0891 (Tabela 2). Este resultado não caracteriza 
diferença estatística, mas mostra tendência à diferença 
estatística, que talvez possa ser observada com maior 
número de casos. Já em relação ao número de casos fora 
da zona de segurança de três graus outliers, observamos 
seis em 11 convencionais e apenas dois nas 25 navega-
das, com p = 0,005, muito significativo (Tabela 3).
DISCUSSãO
Existe muita discussão sobre o valor da mudança para 
a técnica de navegação nas artroplastias totais do joelho 
em equipes treinadas. Procuramos ajudar a esclarecer 
algumas com os casos iniciais de um cirurgião com ex-
periência pessoal entre 200 e 300 artroplastias, adequa-
damente treinado, mas sem prática na técnica navegada.
Embora não tenhamos computado o tempo cirúrgi-
co, o incremento de tempo com a navegação não foi 
desestimulante. Em nenhum caso houve a necessidade 
de desinsuflar o garrote até a cimentação dos implantes. 
Estes achados estão em concordância com as descrições 
de Albuquerque(1), Bäthis et al(4) e Cheung e Chiu(9), 
que citam o aumento do tempo cirúrgico não influindo 
decisivamente no resultado final. Entretanto, vale salien-
tar a necessidade de uma boa equipe para realizar esta 
técnica. A nossa contava com cirurgião auxiliar também 
subespecialista em joelho, duas instrumentadoras e um 
operador de navegação. Também não substituímos a 
patela e cimentamos os componentes em um único tem-
po. Sem este grupo, possivelmente haveria aumento no 
tempo cirúrgico e talvez maior morbidade.
Os critérios de escolha da prótese nos casos não fo-
ram pela dificuldade técnica, havendo casos simples e 
desafiadores nos dois grupos. Procurou-se minimizar os 
erros de alinhamento na técnica mecânica com o valgo 
anatômico do fêmur calculado caso a caso em RX digi-
tal, à semelhança de Bäthis et al(4) e Pang et al(16), que 
estiveram entre os melhores alinhamentos entre próteses 
mecânicas nos trabalhos comparativos levantados. Já 
nas navegadas, tivemos alguma curva de aprendizado, 
principalmente porque muitas vezes não houve um gran-
de aproveitamento dos muitos parâmetros oferecidos. 
Provavelmente, com o aumento da experiência, os re-
sultados com a navegação devem melhorar.
As próteses navegadas e não navegadas são de 
procedência diferente, influenciáveis, portanto, pelos 
instrumentos de aferição e de corte, o que pode repre-
sentar uma variável a mais que deve ser considerada 
Tabela 1 – Desvios obtidos.
Desvio no RX pós-operatório
Navegadas Mecânicas
0 5
0 5
2 0
0 6
3 4
0 1
0 4
1 9
1 0
2 1
0 0
4 3,18
0 2,99
6
0
0
1
2
0
0
3
3
2
2
1
1,32
1,57
Tabela 2- Estatística dos desvios.
Normalidade
Resultados Navegadas Mecânicas
Tamanho da amostra 25 11
Média 1,3200 3,1818
Desvio padrão 1,5737 2,9939
W 0,8131 0,8916
p 0,0092 0,1978
Normal N Normal
Comparação não paramétrica
Resultado Navegadas Mecânicas
Tamanho da amostra 25 11
Soma dos postos (Ri) 413,0 253,0
Mediana 1,00 4,00
U 88,00  
Z(U) 1,6999  
p-valor (unilateral) 0,0446  
p-valor (bilateral) 0,0891  
Tendência à diferença estatística
Tabela 1 – Desvios obtidos.
Teste exato de Fisher Outliers
zona de segurança de três graus
Fora Dentro Total
Mecânica 6 5 11
Navegada 2 23 25
X² = 7,0071 p = 0,005
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influenciando o resultado final. Entretanto, acreditamos 
que cada sistema foi desenvolvido para o máximo de 
precisão em relação às suas aferições e que extraímos o 
melhor de cada um. Além disso, a orientação dos cortes 
ósseos tem relação apenas com o instrumental utilizado 
para o posicionamento dos guias de corte, assim a com-
paração dos cortes realizados com e sem um sistema de 
navegação independe da marca e do modelo das próteses 
utilizadas. Obviamente que os resultados podem variar 
em função do sistema de navegação e dos guias con-
vencionais utilizados e, assim, os resultados devem ser 
valorizados dentro desse contexto assim como outros 
trabalhos comparativos(9,15,16). 
A amostra não é grande, mas é suficiente para evi-
denciar uma diferença real na média e no desvio padrão 
entre as técnicas, com tendência à diferença estatística, 
apesar de ela não existir de fato. Muito significativo es-
tatisticamente foi o cálculo dos outliers, que evidenciam 
os casos que fogem da zona de segurança de três graus 
de desvio, objeto central do nosso esforço em alinhar o 
melhor possível as artroplastias e amplamente utilizado 
na literatura(2-4,6,9-12,14-17). Vale dizer que, juntando-se o 
cirurgião e o auxiliar, temos uma experiência de em 
torno de 500 próteses mecânicas, enquanto que em na-
vegação foram os primeiros casos. Mesmo assim, as 
próteses navegadas obtiveram menores desvios de eixo.
Comparando-se nossos resultados com a literatura 
pesquisada(4,6,9,15-17), entre parênteses, obtivemos na 
navegada média de 1,32 (0,4 a 1,9) graus de desvio 
de eixo e na mecânica 3,18 (1,0 a 4,2). Em relação à 
porcentagem de outliers, obtivemos nas navegadas 8% 
(0 a 22%) e nas mecânicas 55% (13 a 57%). Não ob-
servamos discordâncias da literatura, que aponta para 
conclusões semelhantes às nossas.
No pós-operatório e nos primeiros meses após a ci-
rurgia, não observamos superioridade funcional ou de 
satisfação subjetiva entre as técnicas. 
CONCLUSÕES
A técnica de artroplastia por navegação foi incor-
porada por nossa equipe sem complicações adicionais. 
Mesmo sem experiência prática em cirurgia navega-
da, os primeiros casos obtiveram melhor alinhamento 
em relação à técnica mecânica, com tendência à dife-
rença estatística.
Os casos com desvios em relação ao eixo mecânico 
de mais de três graus (zona de segurança) foram inferio-
res na técnica navegada, com forte evidência estatística. 
Obtivemos resultados comparáveis aos da literatura.
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